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ОБГРУНТУВАННЯ
технічних та якісних характеристик, розміру бюджетного призначення, очікуваної

вартості предмета закупівлі
(оприлюднюється на виконання постанови 

КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів»
(зі змінами)

1. Найменування: Комунальне некомерційне підприємство «Верховинська 
багатопрофільна лікарня Верховинської селищної ради».
2. Місцезнаходження: 78700, Івано-Франківська обл., смт. Верховина, вул. 
Невестюка, 2.
3. Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, 
фізичних осіб - підприємців та громадських формувань: 01993374.
4. Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або 
територіальної громади.
5. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у 
разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви 
відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за 
наявності):
ДК 021:2015 код 33160000-9 «Устаткування для операційних блоків»,
НК 024:2019 код 10960 «Кольпоскоп»,
Номенклатурна позиція ДК 021:2015 код 33164100-8 Кольпоскопи.

Вид: відкриті торги з особливостями. 
ідентифікатор закупівлі: ИА-2023-06-02-007377-а

Очікувана вартість та обгрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:
320 000,00 грн. з ПДВ.
Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі та обґрунтування технічних та якісних 
характеристик предмета закупівлі:

При визначенні очікуваної вартості закупівлі здійснено аналіз ринку, 
розглянуто загальнодоступну інформацію, яка міститься у відкритих джерелах (на 
сайтах постачальників, дані в електронній системі закупівель prozorro), а також
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використано інформацію отриману шляхом проведення усних ринкових 
консультацій.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА ІНШІ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ 

Технічна специфікація
Медико-технічні вимоги

Загальні вимоги:
1. Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати медико -  технічним 

вимогам, встановленим у цьому додатку до тендерної документації та національним 
та/або міжнародним стандартам.

Учасник повинен надати у складі тендерної пропозиції копії технічної документації 
виробника товару, який є предметом закупівлі у вигляді технічного опису, або інструкції 
користувача українською мовою. Підтвердження відповідності технічних характеристик 
запропонованого Учасником товару надається Учасником у формі заповнених таблиць, 
наведених у п. 7 цього додатку.

2. Товар, запропонований Учасником, повинен бути введений в обіг відповідно до 
законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому 
законодавством порядку.

На підтвердження Учасник повинен надати копію декларації або копію документів, 
що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) 
медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно 
вимог технічного регламенту.

3. Гарантійний термін (строк) експлуатації товару, запропонованого Учасником 
повинен становити не менше 12 місяців з дати введення в експлуатацію. Товар повинен 
бути новим та таким, що не був в експлуатації.

На підтвердження Учасник повинен надати оригінал листа в якому він повинен 
зазначити гарантійний термін (строк) експлуатації, запропонованого ним товару та 
відповідність іншим вимогам зазначеним в даному пункті.

4. Доставка, інсталяція, пуск обладнання та навчання персоналу здійснюється за 
рахунок Учасника.

На підтвердження Учасник надає оригінал гарантійного листа.



5. Сервісне обслуговування товару, запропонованого Учасником повинно 
здійснюватися інженерами, сертифікованими виробником.

На підтвердження Учасник повинен надати гарантійний лист, щодо сервісного 
обслуговування товару.

6. Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним товару, 
у кількості та в терміни, визначені цією тендерною документацією та пропозицією 
Учасника.

На підтвердження Учасник повинен надати оригінал листа виробника 
(представництва, філії виробника -  якщо їх відповідні повноваження поширюються на 
територію України), або представника, дилера, дистриб'ютора, офіційно уповноваженого 
на це виробником, яким підтверджується можливість поставки Учасником товару, який є 
предметом даної процедури закупівлі, у кількості, та в терміни, визначені цією тендерною 
документацією та пропозицією Учасника. Лист повинен включати в себе: назву Учасника, 
номер закупівлі, що оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу з питань 
закупівель, а також назву предмета закупівлі 
відповідно до оголошення про проведення процедури закупівлі.

7. Кількісні та якісні вимоги до предмету закупівлі:

Х а р а к т е р и с т и к и В и м о г и

Відповідність 
(так/ні) з 

обов’язковим 
посиланням на 

сторінку технічної 
документації 

виробника

К о л ь п о с к о п  -  2 ш туки

Напруга живлення мережі змінного струму 220 В ±10%
Вхідна потужність оптики мікроскопа 
(світлодіодний джерело світла), не більше

12 ВА

Вхідна потужність оптики мікроскопа 
(галогенне джерело світла), не більше

240 ВА

1/3" ЗО И У С М О Б  камера Наявність
Зображення, не гірше 1920*1080 2.1 

мільйони
Відеовихід ІІвВ Наявність
Системне збільшення, не менше ніж 50х
Оптичне збільшення, не менше ніж 17х
Цифрове збільшення, не менше ніж В 3 рази
Глибина огляду, не вужче 5-135 мм
Робоча відстань 300 мм
Система спостереження вбудованої 
шкали може виміряти розмір ураження Наявність

Зелений фільтр для полегшення 
спостереження капілярних поразок

Наявність

Шаблони бази даних (хвороб) 175 видів
Зберігання і створення резервних копій Наявність



Багатофункціональне програмне 
забезпечення з можливістю 
спостереження зображення, захоплення, 
запис відео, заморожування, редагування, 
друку звітів і 
зберігання.

Наявність

У к р а їн с ь к а  м о в а  

п р о г р а м н о г о  з а б е з п е ч е н н я
Наявність

Температура опроміненою поверхні не перевищує
Яскравість світла 25 000 люкс
Вибір користувачем LED або галоген як 
джерела світла

Відповідність

Г ар ан тій н и й  тер м ін 12 м іс. з дати  вв еденн я  в 
ек сп л уатац ію .

Д ек л ар ац ія  про в ідп ов ідн ість Н ая в н ість

У разі наявності в даному документі посилань на конкретну марку чи виробника 
або на конкретний процес, що характеризує продукт певного суб’єкта господарювання, чи 
на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, 
після такого посилання слід вважати в наявності вираз «або еквівалент

Примітка. У випадку якщо технічна специфікація містить посилання на конкретну 
марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу 
певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце 
походження чи спосіб виробництва, вважати вираз «або еквівалент».

Обгрунтування: у разі наявності посилань, вони є необхідними, оскільки за 
основними характеристиками оптимально відповідають потребам замовника за своїми 
технічними та якісними характеристиками, наявними процесами та функціями.

Черленюк О.М.


