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ОБҐРУНТУВАННЯ
технічних та якісних характеристик, розміру бюджетного призначення, очікуваної

вартості предмета закупівлі 
(оприлюднюється на виконання постанови 

КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів»
(зі змінами)

1. Найменування: Комунальне некомерційне підприємство «Верховинська 
багатопрофільна лікарня Верховинської селищної ради».
2. Місцезнаходження: 78700, Івано-Франківська обл., смт. Верховина, вул. 
Невестюка, 2.
3. Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, 
фізичних осіб - підприємців та громадських формувань: 01993374.
4. Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або 
територіальної громади.
5. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у 
разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви 
відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за 
наявності):
ДК 021:2015 код 38430000-8 — Детектори та аналізатори (автоматичний біохімічний 
аналізатор), НК 024:2019 код 56669 - Біохімічний автоматичний аналізатор
метаболічного профілю ІУБ, стаціонарний, Номенклатурна позиція ДК 021:2015 код 
38434500-1 - Біохімічні аналізатори.
Вид: відкриті торги з особливостями. 
ідентифікатор закупівлі: ІІА-2023-03-07-005620-а

Очікувана вартість та обгрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:
590 000,00 грн. з ПДВ.
Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі та обґрунтування технічних та якісних 
характеристик предмета закупівлі:

При визначенні очікуваної вартості закупівлі здійснено аналіз ринку, 
розглянуто загальнодоступну інформацію, яка міститься у відкритих джерелах (на 
сайтах постачальників, дані в електронній системі закупівель ргогогго), а також 
використано інформацію отриману шляхом проведення усних ринкових 
консультацій.
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ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА ІНШІ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ 

Технічна специфікація
Медико-технічні вимоги

Параметри Вимога технічного завдання

Відповідність
вимогам

технічного
завдання
ТАК/НІ

з посиланням на 
сторінку 

технічного 
документу

1 Загальна характеристика

Автоматичний біохімічний 
аналізатор

1 шт.

2 Загальні вимоги
2.1

Відкрита система для будь-яких 
реактивів

Наявність

2.2
Принцип вимірювання

Фотометричний, 
турб ідиметричний

2.3 Розміщення аналізатору Настільне
2.4 Продуктивність, вимірювань за 

годину
Не менше 200 фотометричних 
вимірювань/год.

2.5 Принцип роботи Селективний, пакетний, довільний
2.6 Можливість виконання термінових 

(STAT) зразків
Наявність

2.7 Типи реакцій - Кінцева точка
- Кінетика
- Двоточковий режим (кінетика 
фіксованого часу)

2.8
Моно- та біхроматичний режим 
вимірювання

Наявність

2.9 Побудова графіків реакцій Наявність
2.10 Методи розрахунку Фактор

Лінійна одноточкова 
Лінійна багато точкова 
Лінійна від точки до точки 
Logit-Log 4Р 
Logit-Log 5 Р 
Логарифмічна 
Експоненційна 
Поліноміальна 
Кубічний сплайн

2.11 Можливість використання моно та Наявність



б і-реагентів
2.12 Попереднє розведення зразків Наявність
2.13 Вбудований міксер Наявність
2.14 Контроль за реагентами У реальному часі
2.15 Розрахунок витрат реагентів Наявність
2.16 Кількість дозуючих пристроїв Не більше 1
2.17 Пробозабірник Нержавіюча сталь з датчиком 

рівня рідини і датчиком захисту 
від зіткнень

2.18 Температура реакційного диску Кімнатна, ЗО °С, 37 °С
2.19 Вбудована програма контролю 

якості з можливістю будування та 
друку графіків по кожному тесту

Наявність

2.20 Статистика по результатам 
пацієнтів

Наявність

2.21 Виведення результатів Зовнішній РК дисплей,, Зовнішній 
принтер

2.22 Країна виробник СІНА або Європа (окрім країн, на 
які накладені санкції)

2.23 Надати Certificate to Foreign 
Government (FDA) або СЕ 
certificate, в залежності від країни 
виробника

Наявність

2.24 Блок безперебійного живлення, 
відповідний технічним 
характеристикам обладнання

Наявність

3 Вимоги до фотометричної системи
3.1

Кількість вбудованих фільтрів Не менше 8
3.2 Довжини хвиль, нм 340, 405, 450, 510, 546, 578, 630, 

670 нм
3.3 Джерело світла Галогенова лампа (12В, 20 Вт) з 

функцією збереження енергії
3.4 Фотометричний діапазон 

вимірювань, ОГ
Не гірш 0 -  4,000

3.5 Точність фотометра Не гірше ±2нм
3.6 Довжина оптичного шляху 

реакційної кювети, мм
Не більш 5

4 Вимоги до дозування реагентів і зразків
4.1 Досліджувані зразки Сироватка, плазма, сеча, 

спинномозкова рідина.
4.2 Тип пробірок для зразків Первинна пробірка, педіатрична 

чашка, мікропробірка
4.3 Об'єм дозування зразка 3-45 мкл с кроком 0.1 мкл
4.4 Одночасне завантаження зразків Не менш 40
4.5 Можливість одночасного 

програмування зразків
До 200

4.6 Мінімальний об’єм дозування 
реагенту 1

Не більше 180 мкл

4.7 Мінімальний об’єм дозування 
реагенту 2

Не більше 3 мкл



4.8 Крок дозування реагентів Не більше 1 мкл
4.9 Об’єм флаконів для реагентів, мл 18, 40
4.10 Мінімальний об’єм реакційної 

суміші
Не більше 183 мкл

4.11 Максимальний об'єм реакційної 
суміші

Не більше 600 мкл

4.12 Реакційні кювети Одноразові
4.13 Одночасне завантаження 

реакційних кювет
Не менш 81

5 Вимоги до фізичних розмірів
5.1 Дожина, мм Не більше 810
5.2 Ширина, мм Не більше 670
5.3 Висота, мм Не більше 640
5.4 Вага, кг Не більше 85
5.5 Енергоспоживання, ВА Не більше 1500
6 Документи і зобов’язання продавця
6.1 Інструкція українською мовою Наявність
6.2 Декларація про

відповідність медичних виробів 
для діагностики in vitro.

Наявність

6.3 Паспорт на обладнання Наявність
6.4 Навчання медичного персоналу на 

робочому місці.
Надати гарантійний лист

6.5 Гарантійний термін на прилад, 
включаючи все додаткове 
устаткування.

12 місяців

6.6 Наявність сертифікованої сервісної 
служби.

Надати сертифікат інженера 
виданий виробником.
Надати оригінал листа від фірми- 
виробника або офіційного 
представника на території України

6.7 Наявність післягарантійного 
обслуговування

Наявність,
надати оригінал листа від фірми- 
виробника або офіційного 
представника на території України

6.8 Надати Certificate to Foreign 
Government (FDA) або СЕ 
certificate, в залежності від країни 
виробника

Наявність ( надати копію)

6.9 Надати оригінал гарантійного 
листа виробника або представника 
виробника, яким підтверджується 
можливість поставки товару, у 
необхідній кількості та якості який 
є предметом закупівлі Гарантійний 
лист повинен включати 
ідентифікатор закупівлі (номер 
оголошення) оприлюдненого на 
веб-порталі Уповноваженого 
органу, а також назву предмету 
закупівлі та назву замовника згідно

Наявність



оголошення.
7 Комплектація

Клавіатура Наявність
ПК Наявність
Миша Наявність
ДБЖ Наявність
Зовнішній принтер Наявність

8 Комплект реагентів
1) АЛТ Наб ір реагенті в: 

Реагенті - ІООмл 
Реагент2 - 20мл

2) ACT Набір реагентів: 
Реагенті - 120мл 
Реагент2 - ЗОмл

3) Прямий Білірубін Набір 
реагентів:
Реагенті - 250мл 
Реагент2 - 25мл 
Калібратор - Змл

4) Білірубін Загальний Набір 
реагентів:
Реагенті - 250мл 
Реагент2 - 25мл 
Калібратор - Змл

5) Креатинін Набір реагентів: 
Реагенті - 125мл 
Реагент2 - 125мл 
Стандарт - 5мл

6) Загальний білок Набір 
реагентів:
Реагенті - 125мл 
Стадарт - 5мл

7) Глюкоза Оксидазна Набір 
реагентів:
Реагенті - 125мл 
Стандарт - 5мл

8) Хімічний контроль Набір 
реагентів:
Рівень 1 - 5мл 
Рівень2 - 5мл

9) Хімічний мультикалібратор - 
5мл

10) Очищуючий розчин 500мл

Наявність



2. Загальні вимоги до предмету закупівлі
2.1. Не допускаються будь-які відхилення від вимог до предмету закупівлі згідно 

п.1 та п.2 технічного завдання.
2.2. У випадку, якщо Учасником у складі тендерної пропозиції запропоновано 

еквівалентні товари, то еквівалентность таких товарів, повинна бути підтверджена 
наданням у складі пропозиції детальної порівняльної характеристики запропонованого 
ними обладнання та обладнання, що визначене в технічному завданні тендерної 
документації, з посиланням на відповідну сторінку інструкції з використання обладнання 
та завірену копію інструкції даного обладнання.

2.3. Обладнання має бути виготовленим не раніше 2020 року, гарантійний строк 
повинен становити не менше 12 місяців з дати введення в експлуатацію. Надати у складі 
пропозиції гарантійний лист.

2.4. З метою запобігання закупівлі фальсифікатів та отримання гарантій на 
своєчасне постачання товару у кількості, якості та з термінами придатності, яких вимагає 
замовник учасник надає у складі пропозиції оригінал гарантійного листа виробника або 
представника, дилера, дистриб’ютора (уповноваженого на це виробником, якщо їх 
відповідні повноваження (надати копію повноважень представника, або дилера, або 
дистриб'ютора) поширюються на територію України), яким підтверджується можливість 
поставки запропонованого товару, який є предметом закупівлі цих торгів та пропонується 
учасником із зазначенням: повної назви учасника, повної назви Замовника, назви 
предмету закупівлі згідно оголошення, ідентифікатор закупівлі у системі, назви товару, 
кількості.

2.5. Учасник повинен забезпечувати: належні умови зберігання та транспортування 
запропонованого медичного обладнання (транспортування та встановлення обладнання 
виконується за рахунок постачальника), надати гарантійний лист у складі тендерної 
пропозиції).

2.6. У вартість тендерної пропозиції має входити навчання персоналу 
сертифікованим сервісним інженером (учасник повинен надати гарантійний лист у 
складі тендерної пропозиції).

2.7. Учасник повинен надати у складі пропозиції гарантійний лист про те, що 
обладнання нове та не було у використанні.

2.8 Учасник повинен надати у складі пропозиції завірену копію декларації 
(сертифікату відповідності) або копію документів, що підтверджують можливість 
введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за 
результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного 
регламенту.

Черленюк О.М.


